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Abb. 1: Finale Konzeptskizze Abb. 2: Das neu entwickelte Riemenprufgerat

Problemstellung

Die Firma Thermoplan AG setzt in ihren Kaffeemaschinen bewusst auf Zahnriemen ohne
klassischen Riemenspanner. Daher ist die Einhaltung der Langentoleranzen der Riemen
zwingend notwendig und soll mithilfe einer Prufvorrichtung uberpruft werden.

Messungstitel 126.897 2
Profil T5
Datum 2025-05-21_13-42-58
Nr. Messwert [mm]
1 120.02
2 120.03
3 120.03
4 120.03
5 120.02
6 120.03
7 120.03
8 120.02
9 120.03
10 120.03
i Mittelwert Achsabstand [mm)] 120.03
f‘ on :: _ | Berechnete Riemenlange [mm] 340.05
Abb. 3: Zahnriemenmessung im Detail Abb. 4: Messergebnis der Riemenlange

Losungskonzept Fabian Weber

Das neu entwickelte Riemenprifgerat wurde angelehnt an Ege;fer;gr N
die Riemenprifnorm konzipiert und lasst sich in zwei
Funktionsbereiche unterteilen: die Kraftaufbringung Uber [E)ﬁ_pfiref;” -
ein Gegengewicht und die Achsabstandsmessung mithilfe

eines digitalen Messschiebers. Kooperationspartner:
Thermoplan AG

Ergebnisse
Durch abschliessende Tests konnte die geforderte

Messgenauigkeit sichergestellt werden. Die entwickelte 'therm@plqn

Prafvorrichtung gewahrleistet somit eine zuverlassige

. . . Swiss Quality Coffee Equipment
Kontrolle der Zahnriemenlangen bei der Thermoplan AG. y quip
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	Folie 1: Riemenprüfgerät zur Qualitätssicherung

